
Załącznik  nr 2 do ogłoszenia

L.p. Numer inw. Nazwa
 Wartość 

zakupu 
Data zakupu

 Wartość 

rynkowa 
Opis stanu technicznego i uwagi

1 664-03420 ANALIZATOR WIDMA HP 8591E      69 765,47 zł 28.06.1993       750,00 zł 

Wyeksploatowany technicznie, uszkodzenia mechaniczne, 

uszkodzony wyświetlacz, lampa kineskopowa nie świeci. Parametry 

techniczne niewystarczające do obecnych potrzeb w zakresie 

pomiarów, monitoringu widma i zwalczania zakłóceń. 

Zestawienie wycofanego sprzętu pomiarowego w Delegarurze UKE w Bydgoszczy 
(Sprzęt pomiarowy)
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